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A1 Doel . 

De GM 7633-02, ’’Cartoinatic” III, dient voor bet controleren van ra- 
diobuizen. 

Voor gegevena omtrent toepassing on bodiening wordt verwezen naar do 
gebmikaaanwi j zing . 

A2 Overzlcht van de figuren . 

Pig. 1 . Principeschema. 

Pig, 2, Vooraanaicht. 

Pig. 3. Achteraanzicht. 

Pig. 4. Meting van ECH21 , triode- en beptodo - deel . 

Pig, 5* Meting heptode-deel van ECH21 met sluiting. 

Pig. 6. Scbakelsegmenten SKI en SK3. 

Pig, 7* Handgreep van contactbrug. 

Fig, 8. Sobakelaar SK3. 

A3 Teohnisobe gegevens . 

A3a Mogeli.jkheden . 

De volgende raetingen kunnen worden uitgevoerd: 

a, Het al of niet .intact zijn van de gloeidraad. 

b. Sluitingen tussen de electroden van de buis in koude toestand, 
0 . Sluitingen tuseen de electroden van de buis in warme toestand. 

d. Onderbreking of elechte doorverbinding van de electroden met d© 
aansluitingen op de julsvoet, 

e. De grootte van de emiooi..,. 
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A3T3Yoedlng . 

Het apparaat Is gesohlkt voor aansluiting op netspannlngen van 

110 , 125 , 145 , 200, 220 en 245 V. 

Netfrequenjiie 4 O- 6 O Hz, 

Het opgenomen vermogen le in on'belaste toestand (met of zonder 
'bule; handgreep naar reohts) oa. 7 V (65 inA) tilj 220 Y« 

A3q Afmetlngen . 

40x30x1 9 cm, 

A 3d Qewioht , 

Ca, 10,5 

A3e Lampen , 

La1 - La3 : 8 OO 9 N 
La2 I 951 2 

B, PRINCIPE. ) 

B1 , Meter , 

Met draaiepoelraeter (A1) kan zowel de voedings spanning van 
het ap par aat'nf^** taken op de schaal) als de weeretand tussen 
de Blectrodsn ,an de te meten buie v^orden gecontroloerd, 

Tevens kan ds grootte van de electroneneraissie worden geme- 
ten. Hiervoor is de raeterschaal voorzien van sen rood en 
blauw gedeelte, resp, aangevende of de einissie te klein of 
voldoende Is, 

B2, Het meten van een buis in koude toestand, 

Geen meetkaart nodig. Be handgi^eep op het apparaat naar 
rechts, 

Blj het inschakelen van de netspanning wordt de primaire 
kring van T1 gesloten door een piston-oontact (p), dat pa- 
rallel aan SK4 staat. La1 moet branden, 

De wijzer van A1 moet bij het indriikken van SK3 op het einde 

van het rode gedeelte van de meterschaal staan (■'^-teken), ^ ) 

De spanning aan de klemraen B en E van A1 is dan ca, I 50 V, 

La 3 inoet branden, 

Blijkt dat de wijzer van A1 niet op het*^ - teken komt, dan 
is dit een aanwi jaing dat de spanning over 31 van T1 , niet 
goed ie, De Juiste spanning kan in 10 stappen worden inge- 
steld met SKI , 

Het indrukken van elk van de eerste acht drukknoppon brengt 
een wlsselspanning van ca. 110 V, afkomstig van S2 van T1 
(via Cl en de parallelschakeling La 2- R35/» °P buishou- 
der- aan s ]ait ingen . 

Drukknop 9 deze spanning op bus B4 9 (aansluiting voor 

de topaansluitklsm. ) 

ITu kan de eventuele sluiting in een buis worden gemeton. 

La 2 zal nl, oplichten als een electrode rechtstreeks of via 
een van de andere eleotroden doorverbonden is met aanr". -- 
punt 19 * 

Ook het oontroleren van de gloeldraad geschiedt op soortgj- 
lijke wijze, Bij afzonderlijk indrukken van de drukknoppen, 
die corresponderen met de gloeidraad-aansluitingen, moet 
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La 2 oplichten v/annaer de gloeidraad intact is, tervajl La 2 bij 
.geli jkti jdig indrukken van de dr;ikknoppen in dit goval meet doven, 

B3t Het meten van een buis in warme toeatand . 

Met meetkaart. De haridgreep op het apparaat naarlink-s. Door het 
sluiten van de contaetbrug wordt het piston-contact (p) verbro- 
ken. 

Het insteken van de jacetkaart, behoronde bij de te meten bu:J3, 
zorgt voorj 

1e Het Bluiton van SK4, waardoor 31 van T1 aangesloten blijft. 

2e De nodige spanningen op gloeldraad, roosters on anode. 

Bij verkeerd instekon van de meetkaart wordt SK4 niet gesloten 
en blijft het apparaat due spanningsloos. 

Met bet sluiten van de oontaetbrug worden de piston-contacteu 
van rail X geopend, terwijl nu de rails I t/m IX gesloteh worden 
en de juiste spanning krijgen via de aansluitpunten van T1 . 

Het indrukken van do drukknoppen 1 t/m 9 brangt deze spanningen 
op de electroden van de buishouder. 

Door het indrukken van SK2 wordt A1 in het meetcircuit opgenomon. 
De condensatoren C2 t/m CIO en de weerstanden R45 t/™ 25-3 zijn 
aangebracht om parasitair genereren van steilo buizen te voorko- 
men. 

B4. Voorbeelden. 

B4a Buisschakelingen, 

Ala voorbeeld de meting van een ECH21 (fig. 4). 

1, Triodegedeelte. 

Alle roosters plus de anode van het heptodegedeelte en het roos- 
ter van de triode zijn met de katode doorverhondon. 

Meter A1 is opgenomen in de anodeleiding. De geli jkgerichte stroom 
door de meter is een maat voor het goed- of afkcuren van de te 
meten huis. 

2. Heptodegedeelte. 

De rooster 1 en 3 van het heptodegedeelte, alsmocLe het rooster 
en de anode van het triodegedeelte zijn doorverhonden met de 
katode, 

De roosters 2 en 4 van het heptodegedeelte zijn aangeslcten op 
een wlssel spanning (in faae met de anodespanning) . 

Meter Al is opgenomen in de anodeleiding. 

B4b Sluitlng ir. een buis . 

Fig, 5 toont de werking van het heptodegedeelte van een ECH21 , 
waarbij In warme toestand sluiting optreedt tussen de anode en 
rooster 5* 

(Bij het meten van een huis in koude toestand is een eventuele 
sluiting vaak niet te controleren) . 

De stroom door de meter wordt nu niet langer hepaald door de 
emissie van de buis, maar door de meetspanning (oa. I50 v) en 
de weerstanden in de rooster- en anodeleiding. 

De stroom door meter- en correotieweerstond (E29) kan oplopen 
tot ca. 180 raA, terwijl deze bij normale metlngen maar oa. 1,7 
mA bedraagt. 

Ter beveiliging Is de meter daarom kortgesloten door SK2 en is 
La 3 in het meetoirouit opgenomen. 
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Bi.i slutting z&l La 3 min of moer opllchten (afhankeli.lk van de 
Bluitingaweer stand) en mag SK2 niet wordeii Ingedrukt . 

B4o Hat meten van de etnlssie . 

Als La 3 iist indrukkan van de danakknoppen 1 t/ro 9 niet op- 
licht, kan worden overgegaan tot het controleron van. de eroiseie 
door hot Indrukken van SIC2. 

De kortsluiting van A1 wordt hierdoor opgoheven, 

C. HST IJKEN VAN PS METER , 

Stel op de eerste plaats het nulpunt in met de instelschroof op 
de meter. 

De stroom door de meter hedraagt bij raetingen onder normals om- 
standigheden, dns Bonder slutting enz, ca, 1,7 

Bij vervanging van de weerstanden R30 en K31 , die in het meterhuis 
gemonteerd zijn, behoeft de meter niet opnieuw geijkt te worden, 

Bij vervanging van H29 ( oorrectleweerstand) moet het draaispoel- 
systeeJiJ samen met R29 afgeregeld worden op 600 U + 0,8 
Bij vervanging van de germanium-unit (Orl) is opnieuw 3 jken van 
de meter noodzakeli jk. Dit gesohiedt als volgtt 

Plaats de meter in het apparaat en sluit hem aan volgens 
het schema. 

Schakel parallel aan de klemmen B en E van de meter een goed ge- 
ijkte voltmeter. 

Druk SK3 in en stel met SKI de toegevoerde spanning in op I5O V, 

De naald van de meter moet nu op het rode ijkstreepje staan. 

Eventueel de waarde van S30 of R31 wijzigen. 

D- UITWI55ELING VAS ONDBEDLLM . 

D1 Zonder meer ultwisselbaar van bulten ult zi.1n i 

a. De meter; Het lipje a.an de bovenkant van de meter naar beneden 
indrukken, waarna do gehele meter uit het apparaat kan worden getrok- 
ken. De verbindingen losnemen en merken, 

b. Het venster en de handgreep van de oontaotbrug. 

0. Neonbuis La 2, 

D2 Demontage . 

Het gehele apparaat kan uitgekast worden door het verwijderen van 
3 schroeven en de moer van de aardaansluiting aan de voorzijde. 

Alia onderdelen zijn hioma gemakkelijk te bereiken, De contact- 
brug kan, na het losnemen van 4 schroeven en de bedrading, In zijn 
geheel uit het apparaat vjorden verwijderd. 
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3PMNINQEU AAK TRAISFOHJaTOREN . 

De volgende spanningen zi jn gemeten aan de aansluitpunten van de 
transformatoren T1 en T2 In onlielaate toestand* 



T1 



SI 


A 


B 


0 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


K 






V 


10 


10 


10 


10 


80 


15 


20 


55 


20 


25 




' 








S2 


A 


B 


G 


D 


E 


P 


G 


H 


J 


K 


L 


M 


V 


51 


23 


28 


50 


50 


40 


10 


4 


6 


10 


10 


143 



S3 




V 


6,65 



34 




V 


6,22 



T2 



SI 




V 


220 



S2 


A 


B 


C 


D 


E 


V 


154 


44 


15,4 


4,4 


2,2 



Voor "bovenstaande metingon een ’buievoltKeter ('bijv. OM 
7635 ) getrulken. De tolerantie "bedraagt 10 jS, 
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JffiCHAHISCHE STOKLIJST GM 7633-02 



Pig. 


PPB. 


Aantal 


Omschrl jving 


Codenummer 


2 


1 


10 


Lrukknopscbakelaar (l t/m SK2) 


08 520 25.1 


2 


2 


1 


Sierplaat 


23 686 09.0 


2 


3 


1 


LenSf geel 


A9 867 15.0 


2 


4 


1 


LenS} rood 


A 9 864 21.0 


2 


5 


1 


Bulehouder 


A 9 999 76 / 8 x 30 


2 


6 


1 


Stekerbus 


B1 615 00.0 


2 


7 


1 


Handvat 


M 7 076 00.1 


2 


8 


2 


Beugel 


E 2 742 67.1 


2 


9 


1 


Instruotleplaat 


M7 188 99.0 


2 


10 


1 


Topaanslui tklem 


M 7 728 06,0 


2 


11 


1 


Knop 30 mm 5^ 


E 2 440 67.0 


2 


12 


1 


Pljlpunt voor knop 30 mm J2( 


23 680 53.0 


2 


13 


1 


Bopje voor knop 30 mm 


B1 891 12.0 


3 


14 


1 


Lamphouder, La 2 


E 2 894 63.1 


3 


15 


1 


Spann ingscarouBsel 


A3 228 85,0 


3 


16 


1 


Netaanaluiting 


M 7 603 27.0 


3 


17 


2 


Signaallamphoudei; La 1 - La 3 


A9 999 76 / 1 x 9 


3 


18 


6 


Montagesteun 


B2 544 41.0 


3 


19 


1 


Pal 


23 679 94.0 


3 


20 


90 


Contacfbus 


E 3 878 00.1 


3 


21 


100 


Piston 


M7 740 13.1 


3 


22 


11 


Doorver’bindingsstrip 


B 3 796 01.0 


3 


23 


1 


Kaartgeleider 


23 668 23.0 


7 


24 


1 


Handgreep 


23 668 46.0 


7 


25 


1 


Venster 


23 998 85.0 


7 


26 


1 


Trekveer 


89 '312 53.3 


8 


27 


1 


Knop 


23 668 19.2 


8 


28 


1 


Drukveer 


E2 420 65.0 


8 


29 


1 

1 


ContactBohi jf 

DraaispoelsyBteem voor A1 plus E29 


E3 878 14.0 
E6 219 73.0 
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T1 
T2 
V1 1 



S3 204 62.1 
S3 172 10.0 
08 100 97.0 



01 


47000 


pi* 




02 


2?0 


pF 


' 


C3 


270 


pP 




04 


270 


pF 




05 


276 


pF 




06 


270 


pF 




07 


2?0 


pF 




ca 


270 


pF 




09 


270 


pF 




010 


270 


pP 




R 2 


6000 


fl 


5 W ) 


S3 


3000 


Q 


5 w ) 


R4 


30 


Q1 


,2 w ) 


S5 


30 


ai 


,2 W ) 


H29 


500 


Q 




R30 


404 


kQ 


^^ser| 


H31 


404 


a 


f 

ser^ 


S35 


2,2 


Mfi 




E36 


75 


a 


1?J 


S3 7 


225 


Q 


1?5ser| 


H38 


900 


Q 


1j5ser| 


R39 


1.3 


kQ 


1j5 par 


H40 


3,6 


kO 


pa| 


R4I 


7,2 


kQ 


1j5 pa:| 



A9 999 O6/V47K 
A9 999 O4/27OB 
A9 999 04/270B 
A9 999 O4/27OB 
A9 999 O4/27OB 

A9 999 O4/27OB 
A9 999 O4/27OB 
A9 999 O4/27OE 
A9 999 04/27OB 
A9 999 04/270B 



E2 587 73*0 



E3 537 74-0 

48 028 O2/5OOB 

A9 999 OI/36OK 
A9 999 01/43K 

A9 999 O1/36OK 
A9 999 01/43K 

A9 999 00/2Li2 

48 430 O1/75E 

A9 999 00/1 80 E 
A9 999 OO/47B 

49 999 OO/680B 
49 999 OO/22OB 

2x49 999 0l/3K(: 

49 999 0i/6K2 
49 999 01/9K1 

49 999 01/18K 
49 999 01/1 2K 



E42 



E43 



E44 

E45 

E46 

R47 

E48 

E49 

H50 

H51 

H52 

E53 

R54 

Lai 

La3 

La2 

Gri 

41 



7,2 


ka 


Ijtpar 


( 

( 


49 

49 


999 

999 


01/18K 

0l/l2K 


7,2 


ka 


l^par 


f 

( 


49 

A9 


999 

999 


01/1 8IC 

Oi/l2K 


10 


kQ 


5,5 W 




48 


766 


05/1 OK , 


100 


Q 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


Q 






49 


999 


00/1 COB 


100 


Q 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


Q 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


a 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


a 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


' a 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


a 






49 


999 


00/1 OOB 


100 


a 






49 


999 


00/1 00 E 


15 


a 






A9 


999 


00/ 15B 


6,3V-0 


,25W 






8009 N 


6,3v-0 


,25W 






8009 N 


90V 










9512 










E6 


352 


81 










p 


815 


21 









> 
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N.V, PHILIPS’ . 
GLOLILAMPEN- 
FABRIEKEN 
EINDHOVEN 


Afleveringscontrole 




DATUM 24-1 0-55 


CENTRALE 

SERVICE 

AFDELiNG 


GROEP; P.I.T.-EMA 
ARTII^L; Bui sen tea ter 
TVPE; GM 7633-02 


sjs/lb 



At Mechaniach. 



Hat apparaat op de volgende p\in-ten to oontxolorenj 

1. Eoschadigingen. 

2. Sluiten van de least. 

3. Aanaluiten van de inatmotieplaat tegon de least, 

4. Bovestiging van knop on handgreep, 

5. ArrStsring van de draaischakelaar, 

6. Aanwezigheid van: a. Ge'bruiksaanwijzing. 

"b. Topaansluitklsm en pennetje, 

c. Netsnoer. 

d. Een stel verlcopbiiiGhouders (GM 7631 ) 

e. Een stsl meetkaarten (GM 7632) 

Bt Eleotrlsch . 

1, Fetstroo®. 

Apparaat goed aarden, 

Spanningscarcussel op 220 V, daarna het apparaat op een netspanning van 
220 7 aansluiten. La 1 (rode lens) moot branden. 

Ee netstroo® mag in onbelaste toestand, dus met handgreep naar rechts, 
max, 70 mA bedragen. In belaste toestand,dus mst de handgreep naar links 
en met een willekeurige buis in de buishouder, is de maximale netstroom 
130 mA. 

2, Controle SKI, SK3» La3* 

SKI, d.i, de draaischakelaar onder de meter, in de middenctand. Druk SK3 
(onder SKI ) in. La3 (gele lens) moet opllchten en de wijzer van A1 tot aa:i 
het<v-teken uitslaan, Zo nedig met SKI corrigeren. 

Bij verandering van de netspanning tiissen 200 V en 24O V moet de wijzer 
op het ej-teken gehouden kunnen worden door het bijregelen van SKI. 

De 10 standen van SKI mceten telkens een zelfde verandering van de meter- 
uitelag geven. 

3, Control® working drukknoppen 1 t/m 9. 

Sluit de buisaansluit ingen 1 en 2 van de buishouder kort. Daarna de druk- 
knoppen 1 t/m 9 (links onder op het apparaat) §6n voor indrukken. 
Alleen bij het indrukken van de kneppen 1 en 2 moet La2 (neon-lampje op- 
lichten, 

Vervclgena steeds twee eleotreden kortsluiten, bijv, 2 en 3» 3 en 4 ena. 
Alleen bij het indrukken van de drukknoppen, die corresponderen met de 
twee kortgesloten eleotroden, mag La2 oplichten. 
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< Slultingsweerstand, 

Zet ean weerstand van 1-J- MQ' tussen twee willekeurige eleotroden 
van de "buishonder en druk daama 66xi van de hiertij "behorende driik- 
knoppen in. La2 moet zwak oplicbten. Zet nu een wearstand van 
8 Mu tueeen de twee eleotroden, BiJ hat indrukken van do dnik- 
knoppen mag LaZ niet qiliobten. 

5» ContrSle SK4 en pistonoontact P, 

Plaats een meetkaart verkaerd in bet apparaat (afgeechuinde hoek 
aan de bovenkant) . 

Bij bet overbalen van de bandgreep van recbte naar links moat 
Lai uitgaan. 

Plaats de meetkaart nu goad in bet apparaat en zet de bandgreep 
naar links. Lai moet blijvoti brandon, 

6, Controls SK2 

Meetkaart op do julste wijze in bet apparaat, Een good- function- 
nerende buia in do buieboudor. Be bandgreep naar links. Bij bet 
indrukken van SK2 moet de wijzer van A1 een uitelag geven tot in 
bet blauwe gedeelte van de eobaal. 

7* Spanningen op eleotroden en topaansluitklem. 

Bandgreep naar recbte i 

Druk de knoppen 1 t/m 9 idn voor 64n in. Be spanning op de daar- 
mee oorreeponderende eleotroden van de buiehouder. en op de top- 
aansluitklem, geneten met een buisvoltmeter (bijv, OM 7^35) » 1^®- 
draagt ca. I50 V + 10 jS, 

Bandgreep naar links en meetkaart in kaartbouderi 

Be spanning op de eleotroden van de buishouder en op de topaaneluit- 
klem moet 00k nu ca, I50 V + 10 ^ bedragen. 

Be meter aaneluiten tuesen Sijv, B4 9 en reepeotieveli jk de e- 
lectroden 1 t/m 8 van de buishouder. 
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M.V. PHIUPS 
GlOEtUMP^- 
FAUtlEKEH 
EINDHOVEN 




No. Cd 71 



DATUM 10 - 1 1 - 5 E 



CENTRALE 

SERVICE 

AFDELIN6 



GROEPj H.I.G* - P.I.IT, - 

ARTIKEl: Bulssentdstapparaat 

TYPE: OM7633-O2 



s^s/nr 



BETREFT : Paras italr genereren» 

Bij het gabruik van Bcmmlge verloopbulsbcuders (speciaal GM7631/8O) 
en da daarblj behorende bulzen (apeoiaal enkale ataila buizea, seals BL 84 ) 
kan parasitair ganereroa cptreden* 

Bit ia merkbaar, doordat tarwijl do meetkaart is aangebraoht en do band- 
greep naar links staat, do moter oon nitslag gaoft, sender dat do druk- 
knopachakolaar SK 2 ondar do meter ingadrukt wordt# 

Het aanbrongen van forroxcubo-kraaltjes om de inwendigo aanaluitdraadjos 
naar da soldoorlippen van de buisboudsr maakt dlt generoren onmogalijk* 



Kraaltje (forroxcubo) 



56 590 65/20 




!■ 



h 
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STRENG VERTROUWELIJK 



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
1948 
O 



GM 7633 

..'.V. PHILIPS' VERKOOPMAATfCHAPPIJ VOOR .‘iLDEnLX 
Tochnische Dienst 
Archiof Voorlichting. 



PHILIPS 

CARTOMATIC III 

(BUIZENMEETAPPARAAT) 

GM 7633 




DOEL 

l>c GM 7633 is ccn IJiiizenmeetapparaat. Dc bctrc-ffi-iidc 
mciinf^cn ?,ijn uicvoeng in de ^^ebruiksaanwij'/in^ besfjlircven. 

OVHIZICH J' DLR riGuREN. 
l'\^. 1 TrijiiLipe schema. 

2 Mctit^g van clectrodcnaansluttini; in koude toc^rand 
ri^. 3 Mcnng van RCH 21 , rriode- rosp. heptode dccl 
]'i]> 4 Schakcksegmenicri SKl et^ SK3 
Tig. 3 Krujp van sthakclbrug 
i ig, 6 Achicraanzicin 
Fig 7 Vuot’aanzictK. 

BI'.SCHRIJVING DER SCFIAKFUNG 

l)e schakding is re verdden in 3 dcKn, rc?]’>, bestemd \ooi : 

A- Controlo op breuk van de glucidraad, sluitiiv^ nii^cn a 1-- 
cicctmdcn, dc aarsl tilling van de afschen-mn" van dc 
buis ondcriing. 

Tc verrichten in kondc lot'sund. 

Zondcr mcetkaart, FTandgreep reclits. 

n* Cojitrole op duin'ng tuS'icn de decirodcn, resp. coiuiolc 
dcr aanslnitin^ dcr dc.:trudcn. « 

To vcrrld^ten ii\ warmc toc^siard. 

Met rm-cckaart, Handgrxcp Fi^ks 



C!. MiCtcii van emissicj aU maat voor het goed- of afkcurcii 
dcr als gdijkrichter geschakclde tc testen buis. 

To vcrrlclucn in warmc rc^cstaiid. 

Met incetkaart. Handgreep links. 

A. Bit dc ondcr A genoemde metmgen wordc door het 
indrukkcn van <f<fn of nicer dcr drukknoppen 1 tot on met 
9 ten wis.sL‘1 spa lining van 17H V, afgenomcn van S18-S22 van 
rransformator Tl> lusscn dc tc controlcn clcctroden gczet 
[Via CR 1.2 (R35). :^ic fig, 2). Met dc caroussc! schakelaar 
SK2 wordr de plaatsclijkc spanning ingeschakcld. Bovtndicn 
is de primairc ''panning tan de transformator 1 1 inct SKl 
grof on door dc pou'iuiomctcr R1 fijn in tc sieilcn op de 
j[iisie spanning, wclkc op dc" meter re controlcrcn ii. 

Door indriikkcn van SK3 wordt hierioc cen gcdeelte van dc 
ikkcliiig, I'ld SH tot ui met S17 aan dc m C'rjvt/c ge- 
hnkcldc gcliikrichtccncii toegevoerd (punten 3 cn 4), 

Bii dc7e meti'^c worden dc drukknopschakolaars gemerkt 1 
tor in nu I 9 door uen ^ul coniacrcu van dc brugschakclaar 
aaii dv nici pmir 19 vcfhondoii gemucrLSchappcliike rail ge- 
!cgd (handgreep rcchts), Cdijktiidig .si nit cen parallel a an 
SK4 staand pi m on ^contact dc kniig voor dc voeding van Tt. 
1)0 contact L 11 van de raik 1 tot en rncr 9 ^.ijn hiorbn in 
i^copt ude torsi i|-fd 

B cn C, Bit dc (-ndcr B cn C". metingen worden Ic 

beiiodigdv tuv ci '^[TaiiiiMj.'a it, ic \V('Ct‘n gloo--, anode- c\i i(n"S- 
‘ ti'i'spj n ninver door instclim v.iii dc bctrcflcndc mccrkaaiU-ni 
n-ct L^cdojen hi uvvchakcla.ir van de iransformp tor Tl cn T2 



111 % 1*1 It'll anti pcdniLt 



►^'"1 (' V |..'2 




Arch 



^dioDatabase.nl 



GM 7633 



nomen. De coniacccn van rail 10, welkc dc vcrbindm^ 
j punt 19 lot stand brachten, worden hierbij onderbroken. 
t net paraiiei aan 3K3 staande contact wordt ondcrbroktn. 
functie van SK3 is de vol^endc : bij goed insteken van 
m«tkaart drukt deze schakelaar SK.3 in. Door verkeerd 
eken van de mcetkaart komt de afgcbchnindc zijde van 
kaarr tegcnover dc pa! der schakdaar SK3, wdke nu de 
^tsptnning nitscliakelt. 

* ge^e^ levcrcn de cransformatorcn T1 en T2 de bcno- 
de mcctspamiingen, T2 wordt gevocd door de sccundaire 

Itkeling van Tl. 

condensarorcn C2 rot en met CIO cn de wcerstanden 
45 tot en met R54 zijn aatigebracbt om evcntuee) parasi- 
lir gencrercn van steile buizen te voorkomen. Dit parasitair 
■ncrereii is morkbaar door variatie van de meteruiislag bij 
nrakiiig van de te nieten buis. 

it candensatoren cn wcerstanden zijji arpparaar 

Id. 665 I'ngevocrd. Kenbaar aan de codelecicr G achtcr bci 
ritnummer. 

Vtntuccl bij de apparatcn. lager dan 665 geniimmerd. dcze 
bndensatoren cjl wecrstaiiden aaji te brengen. 



I’tg. 3 gce^t als voorbccld de meting van een ECH 21, res- 
peccievelijk voor bet triodc- en hepi'odedeel. Zoals uit deze 
figuur biijkt, zljn bij dc mering van het triodedcel alic toi 
bet lieptbodcel behorende clectroden met het stuurroostcr 
van het triodegedeeke verbonden. Anode, rowel als iuiur- 
rooscer wordeii met wisselspanning gevoed. De gelijkstroojn 
door de in de anodeleiding opgenomen meter M is cen maat 
voor het goed- of afkcuren van de te testen buis. Voor het 
meten van het heptodedeel wordt de meter M opg^nomcn 
in de anodcieiding van her hepihodegcdcelte. 

CONTROLE. 

Teneinde te concroJeren of de meetspanningcn aanwezig zijiij 
kan men de glocispanning waarvan de waarde overeen moet 
komen met de bcdrijfsspanning van de betreffende bulsj coii- 
troleren. 

bovcndien moet een sc her m rooster en anode cen wissc Is pa fi- 
ning ten opzichtc van kathode worden gemeten. 

De hicronder volgende tabcllen geven, met een toleraiuie 
vaif H- 10% de spamiingcii van de wikkclingen s an de trans- 
kirmatoren Tl en T2. 
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1TWS51X1;N VAN ONDLR HELEN. 

Zontlrr mcer hit wissclbaar van dc voorz^dc Zijn : 

1. Mete r. Schri>even josdraaien, meter iiaar voren halen 



en de vcrblndingen losschrocvcn. Dradcn merken. 
2. Knop en. veiister van de bnagschakcUar. 

b. Na uiikastun zijn abe ovcrige oiidcrdelen Locgaukclijk 
cn zonder mecr tc vervangen. De brugscriakciaar 
door losiiemcn van 4 schroeven na vcrwijdercji \ an 
knop en venscer in zijn gehcc) te dcmoriTercn. Ook is 
het mogclijk het gedeeke waarin dc contactbussui /icli 
bevinden afzonderlijk* te ckmatiteren. 



MECNANISCHE ONDERDELHN 



i 


Po^t No. 


Benaniing 


CodcLiuniincr 


[ 6 


1 

1 J 


Schakt’Liar SK3 


i 

1 I -.3 933 18 0 


1 ^ 


1 ^ 


Schakckiar SK 1 


: E2 567 31 0 


1 ^ 


3 


Ontrt-erring 


> E2 247 80 0 


1 ^ 


4 


luting, swan 


Oft 514 49.0 


1 ^ 


; 5 


1 Jiii vcrseeldrukkci* 


08 520 25.0 


1 ^ 




5am. contaetbrug 


E3 878 ^4 0 


1 


! 7 


Cjcleukstuk, lang 


E3 890 Ol.O 


6 


s 


Kaarigcleider 


23 66ft 23.0 


6 


V 


[joiirvcrbindingsitrip 


E3 7% 01.0 


6 


10 


PisLon 


E3 917 00.0 


6 


n 


Gelcidostuk, kort 


H3 890 DOO 


6 


12 


borsiiichroct 


F2 465 12.0 


6 


n 


Sani pal 


23 679 94.0 


6 


1 H 


Porg uiHe . . - 


25 on 29.0 


6 


15 


porg ring 


23 on 32.0 


7 


1 


Hu ishou der 


25 161 92.1 


7 


17 


Srckerbu5 . 


08 289 50.0 


7 


! 


Handgreep 


Al 324 05.0 


7 


1 


Teksrpiaat 


E3 050 98.0 


7 ! 


1 20 


Topaanslniting 


El 570 25.1 


7 


21 


Knop 


23 667 63.0 


7 


22 


Sierplaat 


23 686 09.0 


5,7 


23 


Ven.sler 


2.3 998 85.0 


5 


24 


Knnp ■ - 


23 668 46.0 


5 


25 


Dm k veer 


E2 420 64.0 


5 


26 


lorsieveer 


E2 420 59.0 


6 


27 


Fitting hnls . . . 


Al 326 4M 


6 


2ft 


Steker 


23 685 54.0 


6 


29 i 

1 


Carousselscliakclaar (SK2') 


08 524 54.0 
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YEERSrA^5]IVi®^ Voorilchting, 



3 



No, 




Codenummer 


T1 


Vocdlngi^transformator 


E3 204 62.0 


T2 


Gioeist room transforma tor 


E3 172 10.0 


A1 


Meter 


10 715 68.0 


Cl 


47.000 pF 400 V 


48 751 I0/47K 


C2/C10 


270 pF 600 y 


48 406 10;'270F. 


R1 


32 ohm 


E2 6.38 65.0 


R2 


6.000 ohm i 




R3 


3.000 ohm ^ 


E2 587 73,0 


R4 


30 ohm t 




R5 


30 ohm 3 


£2 587 74.0 


R29 


490 ohm j 




R.30 


390-000 ohm r 




R31 


27,000 — 75.OO0 ohm ( 


IngebouwJ in meter 


R32 


.360.000 olini ) 




R35 


2j2 Mohm 


48 427 I0/2M2 


R36 


75 ohm 


48 430 01/75E 


R37 


225 ohm 


48 430 01/225E 


R3S 


9O0 ohm 


48 430 01/900F. 



No. 


Waarde 


Codenummer 


R39 


1.800 olim 


48 545 01MK8 


R40 


3.600 > ohm 


48 545 01/3K6 


lUl 


7.200 ohm 


48 545 0I/7K2 


K42 


7.200 ohm 


48 545 01/7K2 


R43 


7.200 olijii 


48 545 0I/7K2 


R44 


J 0.000 olini 


48 433 05/10K 


R45 


100 ohm 


48 425 lO/IOOE 


R46 


loo ohm 


48 425 I3/I30E 


R47 


ICC oJim 


48 425 lO.'tOOE 


K4S 


100 ohm 


48 425 lO/tCOE 


R49 


100 c>hm 


48 425 10/ 1 COE 


R50 


loo ohm 


48 425 10/ 1 OOF. 


R51 


too ohm 


48 425 lO/lOOE 


R52 


100 oh in 


48 425 lO/lOOE 


R53 


100 ohm 


48 425 lO/lOOE 


R54 
La 1 

La 1 


J 5 ohm 

Glothlan^p 
Neon lamp 


48 425 10/15E 

7181 

9512 
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de apparaten GM7630 en 
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BiJ het in wamc toestand controleren van een penthode» b»v» 
de AF 3 op kortalultlng der alactroden, kan het voorkomen, dat 
hat Neonlampje 1 * 2 . niet op de juiate wi^ze functioneerl; en 20 - 
doende een verkeerde coziclueie over de toeatand der bula aug- 
gereert, 

Worden n,l* de drukknoppen t - 9 na elkaar ingedruk'b, dan licbt 
3Z bij indrukken van knop 5(g3) op, Paa na indrukken van knop 
8 dooft het neonlamp;|e. 

Bit ken ala volgl; verklaard worden: 

Blj neerdrukken van knop 4 vordt de condenaator Cl opgeladen en 
wel tot aan de topspanning over a-b (zie fig.1). Het stuur- 
rooater, doorverbonden met bet reaarooater vormt met de kathode 
een diode • 

Bi;| het neerdrukken van knop 5 (fig. 2) wordt, ala b poaltief ia 
t.o.v. a, het achenarooster poaitief t.o.v, de kathode" en loopt 
er een electronenstroom naar achermrooater en anode. 

Boor de geli jkapanning over Cl blijft, ondanka de tegengeateld 
gerichte wiaaelapanning over ab, het remrooater ca. 30 Y posi- 
tief t.o.v. kathode. Er ontataat hierdoor aecxmtdaire emiaaie 
van g2, waardoor Cl nog verder wordt opgeladen. 

Gedurende dit procea zal X2 blijven oplichten. 

Neerdrukken van knop 8, zie fig.37 verbindt L2 met de anode. Cl 
wordt nn door de anodeatroom ontladent waardoor L2 zal doven. 
Geschiedt het neerdrukken der knoppen in de volgorde 9-1 dan 
ia bi^ neerdrukken van 3mop 5 Cl nog niet opgeladen. (Bit ge- 
achiedt immera bij neerdrukken van knop 4 )* Het remrooater ia 
dan gedurende het lopen van de anodeatroom negatief (de anode 
ia poaitief t.o.v. kathode) en L2 licht due niet op. 

Bij alle penthoden waarbij g3 niet tnwendlg doorverbonden ia 
met de kathode, ken bovengenoemd verachijnael optreden en ver- 
dient het dus aanb eve ling het neerdrukken der knoppen in de 
volgorde 9 - 1 te doen. 
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De weer^tanclen *R57 , liSO ji; 1144 v.’ellce iai -vi'oegQro aeries vej: de 
GI,:763o als draadwesrstand waren Lutsevoord, v;orden vanuf neden 
ultcevoerd als Icoolwecrstaadea . Lnderstaa .dc lijst .leoft de 
oedoiiuxii.K5rs en waarden deaer vjeorstander. . 

Tlao resistances R37, R38 and U44, executed in ronner series 
of t;ie Gi;.7633 as viirc resis ba .cos , lave ’ceG„ reslacod I37 
carbon resistances. Tlie rolloT-.r’jii;^ lisb ;^ivcs tr.e code iiiu boors 
and valves of these resistarces. 



Los resistances R37, R3d 



, enooutoes da/s Ics _anoienucs 



r._ Olio 



series du G’'7633 co./uaG resistc/iccs a 
parades resistances a char bon. 1 a li:- 
innicros de code et los valors.'s do 'css resistances. 



etc re/rplaeoes 



ci“dossras doniie los 



Las resist e;:cias R37 , H3G v R44- sac en las antigaas scrie; 
de la Gni7633 fueroii ejecvitadas co‘'o rosistencias de hilo. 
3e han reenplazadas a partir do b.sr.^por rcsistenoias de 
carbon. Lc list a sli'j.ienbo da los niineros do code y los 
valor os do esta:; rosistencias. 



; 1 1 m ' 'I r*l f 



LxO s ider s o<.i.j.iCte iio7j ibcG i , a3_tGi^' 

0i'.763h :.-i b DraGroiders bd-nden v.:rso:iGu, sind Jetzt von Ibohlon- 
v.’iderstdndo,;'. ersetzt n’ordon. Lie fol/^endG Liste ^ibt die 
Kodena.'.Morn vuid berte dieser .I'iderstande . 



V/u' rde 


Cud. codcjiUJ i.i .r 


■ p n 

. 1 . 1 A. . 4. VJ 




Ixeu’,/ codoijnn .or 


:.o. Value 


Cid code nr. .'rcr 


Value 




'.'-jxi code rnribei-' 


Vale or 


.-I'iCion nn.'ie cod. 


: /a lour 




I 0 u V e ai, n 0 . d 0 c a d 0 


7a lor 


luit ip, r.c, .ic.dr I-..C 


’’/lor 




uevo no, do c de 


.j'ert 


AlbG ..cdc’iu . "'a' 


‘./ei‘t 




;.ouc loGomim.:!' 


llZ7 ;i'.b Cha 


4r>- 4 i.L .i. /'i j 1 j • 


'.■.33 oj:m 




43 533 53/;3.:3L 


138 9i..O C.’L . 


43 43c c-/'9'nn 


o-' ' LjijTi 


A 


45 553 Oi/OCCL 


iSl-4 IL'-'CC bill . 


43 433 .. 


S( Ci C'O'^ 


43 554 C5/3t.d 
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